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Miele Spülsystem zur maschinellen Aufbereitung von Atemschutzmasken und 

Lungenautomaten 

 

Bestätigung, dass sich die Miele Spülmaschine PG 8063 dazu eignet, 
Atemschutzmasken und Lungenautomaten der Firma Dräger zu reinigen und 
desinfizieren. 

 
Vollmasken:  FPS 7000 RA, PE, P, ESA Panorama Nova RA, PE, P, ESA (without any coatings) 

          X-plore 5500/6000 Series; CDR 4500 Series 
 
Halbmasken:         X-Plore 2/3/4000 (not approved with Dr.Weigert Dekonta AF) 

 
Lungenautomaten: PSS LDV RD40, PSS LDVM45x3; PSS LDV ESA, PSS LDV Push-In 

 
Dieses Dokument ist als Ergänzung zur aktuellen Gebrauchsanweisung für das 
entsprechende zu reinigende Dräger Produkt zu sehen. Die Gebrauchsanweisung ist 
als Leitdokument zu betrachten, in dem die zu beachtenden Parameter beschrieben 
sind. 
 

Zu beachtende Gebrauchsanweisungen 
 

- Maschinelle Aufbereitung von Vollmasken und mit Sprühverfahren (9031089) 
- Lung Demand Valve Machine cleaning and disinfecting (3363265) 

 
Zur Ermittlung der Tauglichkeit, wurde eine Auswahl von Dräger Produkten in dem 
Miele Spülsystem aufbereitet. Nach Abschluss der Tests konnte die 
Gebrauchstauglichkeit der Atemschutzmasken und Lungenautomaten bestätigt werden. 

 
 

Das Miele Spülsystem ist damit unter Einhaltung der Parameter, die in der 
Gebrauchsanweisung für das jeweilige zu reinigende Produkt angegeben sind, 
freigegeben. 
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Reinigungssystem • Spülmaschine PG 8063 

• Mit den Sonderkörben APFD 200 für 6 
Lungenautomaten und APFD 201 für 6 
Atemschutzmasken 

 

 
 

Chemie und Parameter 
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