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Adapter für Wasserversorgung E 429/1 montieren

Für die Wasserversorgung des Injektorwagens E 429/1 muss

der untere Sprüharm des Reinigungs- und Desinfektionsauto-

maten gegen einen speziellen Adapter ausgetauscht werden.

Dazu:

� Rändelmutter � in der Mitte des Sprüharmes lösen.

� Sprüharm � abnehmen.

� Überwurfmutter mit Sprüharmachse � vom Zuflussrohr � ab-

schrauben.

� Adapter auf das Zuflussrohr schrauben.

Der gefederte Adapter muss richtig an die Wasserzuführung

des eingeschobenen Injektorwagens ankoppeln.

Dazu muss er 4 bis 5 mm höher als die Wasserzuführung des

Injektorwagens eingestellt sein.

Um die Höhe des Adapters anzupassen:

� Oberen Teil des Adapters lösen.

� Adapter nach oben oder unten verschieben, um die Höhe

einzustellen.

� Oberen Teil des Adapters festdrehen.

�Die korrekte Justierung des Adapters muss in der Routi-

ne regelmäßig kontrolliert werden!
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