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� El instrumental articulado deberá

colocarse abierto en las jaulas de

malla metálica (minimización de la

superficie que se cubre).

� El instrumental ligero como pinzas

Bulldog o piezas pequeñas, que

podrían dispersarse fácilmente

durante el tratamiento, deberán

asegurarse en los complementos

con cierre como E 473 o en los

alojamientos de silicona como E 476.

� Coloque en el carro recipientes

como p. ej. bandejas, vasos,

bacinillas con la abertura hacia

abajo (a ser posible en el nivel

superior) de manera que no

obstaculicen la limpieza del

instrumental y que la mecánica de

lavado no pueda voltearlos.

Si se colocan los recipientes

huecos con la abertura hacia arriba

se produce una acumulación de

agua de lavado, que puede mermar

la eficacia del mismo.

� Para recipientes colocados al revés,

utilice en caso necesario una red

protectora o un complemento, p. ej.

E 492 para bacinillas.

Compruebe en la carga/antes del inicio del programa:

– si los brazos aspersores giran correctamente,

– si las bocas de las toberas de los brazos aspersores están limpias/libres de

obstrucciones,

– si los carros introducidos están bien acoplados al suministro de agua de la

termodesinfectora.

Aténgase siempre a la muestra de carga determinada para la validación.

�Para que en todos los dispositivos de lavado haya una presión de lavado

estándar suficiente, todos los juegos de atornillado deben estar provistos de

toberas, adaptadores, manguitos de lavado o tornillos ciegos.

No debe utilizarse ningún dispositivo de lavado dañado, como toberas,

adaptadores o manguitos de lavado.

Los alojamientos que no estén ocupados con instrumental no deben sustituirse

por tornillos ciegos.

Volumen de suministro:

Carro base E 901/2 de cuatro niveles, H 590, B 640, T 790 mm, equipado con un

listón magnético para el reconocimiento automático del carro e imanes en los

brazos aspersores para el control de los brazos aspersores (sólo PG 8527/28).

se adjuntan sueltos:

– 2 E 447, adaptadores Luer-Lock � para Luer-lock �

– 2 E 449, adaptadores Luer-Lock � para Luer-lock �

– 3 E 362, tornillos ciegos

– 3 E 980, adaptador angular

– 4 toberas de inyección Ø 4,0 mm, longitud 110 mm

– 3 toberas de inyección muelle opresor Ø 4,0 mm, longitud 120 mm

Accesorios especiales que no forman parte del suministro

– Jaula de malla metálica DIN E 142

– Alojamientos para microinstrumental E 476

– Manguitos Luer-Lock � E 448

– Complemento para piezas pequeñas E 473/1

– Complemento 1/2 para bacinillas E 492

�Aténgase en todo momento a las indicaciones y advertencias de seguridad

de las instrucciones de manejo de las termodesinfectoras G 7827/28 o

PG 8527/28. Para el tratamiento utilice exclusivamente instrumentos/productos

médicos que hayan sido declarados por el fabricante como retratables y tenga

en cuenta las indicaciones específicas. El programa de tratamiento utilizado,

preferiblemente con desinfección térmica, deberá ajustarse a la calidad del

material de los productos médicos. El último aclarado debe realizarse con agua

completamente desalinizada, siempre que ésto sea posible.

¡Si se utiliza el reconocimiento del carro deberá ajustarse la codificación!

Campo de aplicación:

En los tres niveles inferiores pueden disponerse jaulas de malla metálica DIN o

ISO con instrumental quirúrgico.

Además de las jaulas de malla metálica, pueden conectarse hasta 8 unidades de

instrumental hueco / de aspiración.

Dimensiones de carga

(numeración de niveles desde abajo)

[Alto x Ancho x Fondo en mm]

Nivel 1 80 x 593 x 780

Nivel 2 80 x 593 x 780

Nivel 3 80 x 593 x 780

Nivel 4 210 x 520 x 780



Conexión para instrumental hueco

Colocar el adaptador angular

En caso necesario, en el nivel superior del carro

pueden atornillarse toberas de inyección o

adaptadores Luer-Lock empleando los adaptadores

angulares adjuntos.

Para ello:

� Desatornille los tornillos ciegos de las conexiones

con una llave de boca 9 mm.

� Atornille los adaptadores angulares con

adaptadores Luer-Lock-o con toberas de inyección

a las conexiones y nivélelos.

� Fije el nivelado con la contratuerca de 13 mm.

Atornillar el adaptador angular y las

toberas

Para poder conectar aspiradores o instrumental

hueco, se atornillan toberas de inyección con muelle

opresor o adaptadores Luer-Lock al adaptador

angular.

Para ello:

� Atornille los adaptadores Luer-Lock o las toberas

de inyección a los adaptadores angulares y

apriételos con una llave de boca de 7 o de 9 mm)

en función de la tobera.

Ajuste de las toberas de inyección y los

adaptadores Luer-Lock

En el nivel superior del carro pueden adaptarse hasta

8 unidades de instrumental hueco empleando las

toberas de inyección y los adaptadores Luer-Lock

adjuntos.

Para ello:

� Desatornille los tornillos ciegos de las conexiones

con una llave de boca 9 mm.

� Atornille los adaptadores Luer-Lock o las toberas

de inyección a las conexiones y apriételos con una

llave de boca.
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Conectar el instrumental hueco


